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Einführung in den 
Autoklav

Der Autoklav ist ein zentrales Gerät zur Sterilisation in der Produktion von 
Lebensmitteln, Kosmetik und Pharmazeutika.

Er gewährleistet durch den Einsatz von Dampf unter Druck eine sichere 
und effektive Abtötung von Mikroorganismen, was für die Einhaltung 
höchster Hygienestandards unerlässlich ist.

In Produktionsumgebungen schützt der Autoklav vor Kontaminationen 
und sichert die Produktqualität sowie die Gesundheit von Anwendern 
und Endverbrauchern.

Die Bedeutung des Autoklavs liegt in seiner Fähigkeit, Sterilität zuverlässig 
und reproduzierbar herzustellen, was ihn zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil moderner Produktionsprozesse macht.

Einführung in den Autoklav



Ein Autoklav ist ein gasdicht 
gasdicht verschließbarer 
Druckbehälter, der zur 
thermischen Behandlung von 
von Materialien mit 
gesättigtem Dampf unter 
Überdruck eingesetzt wird.

Definition eines 
Autoklaven

Er dient der Sterilisation durch 
Abtötung aller 
Mikroorganismen, 
einschließlich resistenter 
Sporen.

Zweck der Sterilisation
Sterilisation

Die Funktionsweise basiert auf 
der Kombination von Hitze und 
Druck, die in einem 
geschlossenen System erzeugt 
wird.

Funktionsweise des 
Autoklaven

Autoklaven finden Anwendung 
in der Medizintechnik, 
Lebensmittel- und 
Kosmetikproduktion sowie in 
der Biologie.

Anwendungsbereiche

Wesentlich ist die 
Unterscheidung zwischen 
Vakuumverfahren und 
Strömungs- oder 
Gravitationsverfahren, die sich 
in der Luftentfernung und 
Dampfeinströmung 
unterscheiden.

Verfahrenstypen
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Was ist ein Autoklav?



01 02 03 04 05

Wasser wird erhitzt, bis es 
siedet und gesättigter 
Dampf entsteht.

Erhitzung von Wasser

Da der Dampf im Autoklav 
Autoklav nicht entweichen 
entweichen kann, steigt 
steigt Druck und 

Temperatur über 100 
°

°
C.

C.

Druck- und 
Temperaturanstieg

Der heiße, gesättigte 
Dampf überträgt Wärme 
Wärme auf das Sterilgut 
Sterilgut und zerstört 

Mikroorganismen durch 
durch Denaturierung ihrer 
ihrer Proteine.

Wärmeübertragung und 
und 
Mikroorganismenzerstör
ung Ein entscheidender Faktor 

Faktor ist die vollständige 
vollständige Entfernung 
Entfernung der Luft aus 

aus dem Behälter, da Luft 
Luft die 
Dampfdurchdringung 
verhindert und somit die 
die Sterilisation 
beeinträchtigt.

Luftentfernung aus dem 
dem Behälter

Nur durch ein effektives 
Luftaustauschverfahren 
kann eine wirksame 
Sterilisation gewährleistet 

werden.

Effektives 
Luftaustauschverfahren
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Funktionsweise eines Dampfautoklaven



Hauptsächlich in Laboren, 
Medizin und Produktion zur 
Sterilisation von Instrumenten 
Instrumenten und Materialien.
Materialien.

Dampfautoklaven

Entfernen Luft durch Vor-
und Nachvakuum für eine 

und 

verbesserte 
Dampfdurchdringung.

Vakuumautoklaven

Mit verstärkten Wänden für 
hohe Betriebsdrücke, z.B. in der 
der Materialverarbeitung.

Autoklaven für Gas-
und Druckreaktionen

und 

Für Vulkanisation und 
Aushärtung von Baustoffen.

Spezielle Autoklaven
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Arten von Autoklaven und ihre Anwendung



Entfernung der Luft aus dem 
Sterilisationsbehälter, um eine vollständige 
vollständige Dampfdurchdringung zu 
ermöglichen.

Entlüftungsphase

Das Sterilgut wird unter hohem Druck und 
Temperaturen von meist 121–134 °C für eine 
eine definierte Zeitdauer behandelt, wodurch 
wodurch Mikroorganismen abgetötet werden.
werden.

Sterilisationsphase

Nach der Sterilisation wird das Material 
getrocknet, um eine kontaminationsfreie 
Entnahme und Lagerung zu gewährleisten.
gewährleisten.

Trocknungsphase
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Phasen der Dampfsterilisation im Autoklav



Die vollständige Abtötung aller 
aller Mikroorganismen, 
einschließlich resistenter Sporen, 
Sporen, Viren und Prionen, ist für 
ist für kritische Materialien 
unerlässlich, um 
Kontaminationen und 
Infektionsrisiken auszuschließen.
auszuschließen.

Notwendigkeit der 
Sterilisation

Der Autoklav erreicht dies durch 
durch die Kombination von 
feuchter Hitze und Druck, die die 
die Proteine der 
Mikroorganismen denaturiert 
denaturiert und somit deren 
Abtötung bewirkt.

Funktionsweise des 
Autoklavs

Die Sterilisation mit gesättigtem 
gesättigtem Dampf ist gegenüber 
gegenüber anderen Verfahren 
Verfahren überlegen, da sie 
schnell, zuverlässig und 
umweltfreundlich ist.

Vorteile der Sterilisation 
Sterilisation mit 
gesättigtem Dampf

Chemische und biologische 
Indikatoren werden eingesetzt, 
um die Wirksamkeit der 
Sterilisation zu überprüfen.

Einsatz von Indikatoren

Die Verwendung von Indikatoren 
gewährleistet höchste 
Hygienestandards.

Sicherstellung höchster 
Hygienestandards
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Sterilisation von kritischen Materialien



Die Verwendung von Indikatoren und Validierungstests ist gesetzlich 
gesetzlich vorgeschrieben und sichert die Prozessqualität dauerhaft.
dauerhaft.

Indikatoren und Validierungstests

Diese Standards schützen sowohl das Personal als auch die Patienten 
Patienten und gewährleisten eine reproduzierbare Sterilität.

Schutz von Personal und Patienten

Wesentliche Parameter wie Sterilisationstemperatur, Druck und Zeit 
und Zeit müssen genau überwacht und dokumentiert werden.
werden.

Überwachung wesentlicher Parameter

Die DIN EN 554 regelt die Anforderungen an Sterilisationsprozesse 
und schreibt regelmäßige Funktionskontrollen vor, insbesondere in 
zentralen Sterilgutversorgungsabteilungen.

DIN EN 554 Anforderungen

Die Einhaltung gesetzlicher und normativer Vorgaben ist für die 
sichere Sterilisation im Autoklav unerlässlich.

Gesetzliche und normative Vorgaben
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Einhaltung von Sterilisationsstandards



Autoklaven mit rechteckigem Querschnitt und 
Schnellverschlüssen ermöglichen effizientes Be- und Entladen 
Entladen großer Mengen.

Effiziente Handhabung großer Mengen

Die Sterilisation erfolgt unter strenger Kontrolle von 
Temperatur, Druck und Zeit, um die Wirksamkeit zu 
garantieren.

Strenge Kontrolle der Sterilisationsparameter

Durch die Verwendung von gesättigtem Dampf unter Druck 
Druck werden selbst resistente Mikroorganismen abgetötet, 
abgetötet, was Kontaminationen verhindert.

Effektive Abtötung von Mikroorganismen

Er sterilisiert Nährmedien, medizinische Instrumente, 
Operationswäsche und Verbrauchsmaterialien zuverlässig.

Sterilisation von Materialien

In der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie ist der 
Autoklav ein unverzichtbares Werkzeug zur Sicherstellung der 
Produktqualität und -sicherheit.

Einsatzbereiche des Autoklavs1

2

3

4

5
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Anwendungen des Autoklavs in der Produktion



Melag-Autoklaven sind die 
die bevorzugte Wahl in 
Medizin, Forschung und 

und Produktion.

Bevorzugte Wahl in 
verschiedenen Bereichen

Melag-Autoklaven sind 
benutzerfreundlich, 

zuverlässig und bieten 
höchste Prozesssicherheit.

Prozesssicherheit.

Benutzerfreundlichkeit und 
und Zuverlässigkeit

Die integrierten 
Testprogramme 
unterstützen die 
Einhaltung von 

Sterilisationsstandards und 
und erhöhen die 

Sicherheit und Effizienz im 
im Betrieb.

Integrierte Testprogramme
Testprogramme

Alle neuen Melag-
Autoklaven arbeiten mit 

einem fraktionierten 
Vorvakuum und einem 

Nachvakuum, um die Luft 
effektiv zu entfernen und 
eine optimale Trocknung 

des Sterilgutes zu 
gewährleisten.

Fraktioniertes Vorvakuum 
Vorvakuum und 

Nachvakuum

Melag ist ein führender 
Hersteller von 

Dampfsterilisatoren und 
setzt Maßstäbe in der 

Entwicklung innovativer 
Autoklav-Technologien.

Führender Hersteller von 
Dampfsterilisatoren
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Hersteller und Innovationen: Die Rolle von Melag



Die regelmäßige Wartung und Prüfung des Autoklavs sind 
Autoklavs sind entscheidend für die Aufrechterhaltung 
Aufrechterhaltung seiner Funktionsfähigkeit und 
Sterilitätssicherheit.

Bedeutung der Wartung und Prüfung
Prüfung

Mindestens wöchentlich durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass die Luft vollständig entfernt wird und 
wird und der Dampf überall eindringen kann.

Wichtige Tests: Vakuumtest

Überprüft die Luftentfernung und Dampfdurchdringung, 
Dampfdurchdringung, um die Wirksamkeit des 
Sterilisationsprozesses zu gewährleisten.

Wichtige Tests: Bowie-Dick-Test

Die Validierung und Dokumentation dieser Prüfungen sind 
nach DIN EN 554 gesetzlich vorgeschrieben.

Eine sorgfältige Wartung verhindert Ausfälle, sichert die 
Prozessqualität und schützt Anwender sowie Patienten.

Gesetzliche Vorschriften und Vorteile
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Wartung und Prüfung des Autoklavs
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Tipps für den sicheren und effizienten Betrieb

Dokumentation aller 
Prozesse und 
Wartungsmaßnahmen zur 
Nachverfolgbarkeit und 
Qualitätssicherung.

Prozessdokumentation und 
Qualitätssicherung

Beachtung spezieller 
Anforderungen beim 
Autoklavieren von 
Flüssigkeiten, um 
Überhitzung und 
Materialschäden zu 
vermeiden.

Sorgfältige Beladung des 
Autoklavs, um eine 
gleichmäßige 
Dampfdurchdringung zu 
gewährleisten.

Regelmäßige 
Durchführung von 
Vakuum- und Bowie-
Dick

Dick
-

-
Tests zur 

Sicherstellung der 
Luftentfernung.

Verwendung von 
chemischen und 
biologischen Indikatoren 
zur Überprüfung der 
Sterilisationsergebnisse.

Kontrolle und Einhaltung 
der 
Sterilisationstemperatur, 
des Drucks und der 
Zeitparameter.

Autoklavieren von 
Flüssigkeiten

Sorgfältige Beladung des 
des Autoklavs

Tests zur LuftentfernungÜberprüfung der 
Sterilisationsergebnisse

Sterilisationstemperatur, 
r, Druck und Zeitparameter
Zeitparameter



Für Instandhaltungs- und Qualitätssicherungsleiter 

ist es essenziell, diese Aspekte zu verstehen und 

umzusetzen, um Kontaminationen zu vermeiden 

und die Produktqualität dauerhaft zu sichern.

Qualitätssicherung

Hersteller wie Melag bieten innovative Lösungen, 

die Effizienz und Sicherheit erhöhen.

Innovative Lösungen

Die Einhaltung von Normen wie DIN EN 554, 

regelmäßige Prüfungen und die richtige Wartung 

Wartung sind entscheidend für die 

Prozesssicherheit.

Normen und Wartung

Durch die Kombination von Druck und gesättigtem 

gesättigtem Dampf werden alle Mikroorganismen 

Mikroorganismen zuverlässig abgetötet, was 

was höchste Hygienestandards gewährleistet.

gewährleistet.

Sterilisationsverfahren

Der Autoklav ist ein unverzichtbares Instrument zur 

sicheren und effektiven Sterilisation in der 

Produktion von Lebensmitteln, Kosmetik und 

Pharmazeutika.

Bedeutung des Autoklavs
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Zusammenfassung und Fazit
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