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Einführung in die 
Autoklav-
Beladung

Beladung

Die korrekte Beladung eines Autoklaven ist von zentraler Bedeutung für 
eine sichere und effiziente Sterilisation in der Produktion von 
Lebensmitteln, Kosmetik und Pharmazeutika.

Ziel ist es, durch optimale Beladungsmuster eine gleichmäßige 
Dampfverteilung zu gewährleisten, die Trocknung zu optimieren und somit 
die Produkt- und Patientensicherheit sicherzustellen.

Fehler bei der Beladung können die Sterilisationsergebnisse 
beeinträchtigen und zu Kontaminationen führen.

Daher ist ein fundiertes Verständnis der Beladungsprinzipien essenziell für 
Instandhaltungs- und Qualitätssicherungsleiter, um die 
Hygieneanforderungen zuverlässig zu erfüllen und Produktionsprozesse 
nachhaltig abzusichern.

Einführung in die Autoklav-Beladung



Ein Autoklav ist ein 
technisches Gerät, das in der 
der Produktion zur sicheren 
sicheren Sterilisation von 
Instrumenten und Produkten 
Produkten eingesetzt wird.

Definition eines 
Autoklaven

Die Sterilisation erfolgt durch 
gesättigten Wasserdampf 
unter hohem Druck und 
Temperatur gemäß der Norm 
DIN EN 13060.

Sterilisationsverfahren
ren

Dabei werden 
Mikroorganismen wie 
Bakterien, Viren und Sporen 
zuverlässig abgetötet.

Abtötung von 
Mikroorganismen

Autoklaven sind unverzichtbar, 
um die Hygiene in sensiblen 
Produktionsbereichen 
sicherzustellen und 
Kontaminationen zu 
vermeiden.

Bedeutung für die 
Hygiene

Sie bilden das Rückgrat der 
Sterilisationsprozesse in der 
Lebensmittel-, Kosmetik- und 
Pharmaindustrie.

Einsatzbereiche
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Was ist ein Autoklav?



Intelligente Trocknungssysteme wie DRYtelligence tragen zur 
zur Optimierung der Sterilisationsprozesse bei.

Innovative Trocknungssysteme

Die Entwicklung zielt darauf ab, Effizienz, Sicherheit und 
Ressourcenschonung in der Produktion zu maximieren.

Ziele der Entwicklung

Diese Innovationen ermöglichen nicht nur eine verbesserte 
Sterilisationsqualität, sondern auch eine signifikante Reduktion von 
Reduktion von Zykluszeiten und Energieverbrauch.

Verbesserte Sterilisationsqualität

Moderne Geräte, wie die Vacuklav-Serie von MELAG, integrieren 
fortschrittliche Technologien wie fraktioniertes Vorvakuum und 
intelligente Trocknungssysteme (z.B. DRYtelligence).

Moderne Geräte und ihre Innovationen

Die Technologie der Autoklaven hat sich von einfachen 
Dampfdrucktöpfen zu hochentwickelten Systemen mit präziser 
Steuerung und innovativen Funktionen weiterentwickelt.

Technologische Entwicklung von Autoklaven
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Entwicklung moderner Autoklaven



Die richtige Beladung eines 
Autoklaven ist entscheidend für 
für die optimale 
Dampfzirkulation.

Sie beeinflusst direkt die 
Wirksamkeit der Sterilisation.

Bedeutung der richtigen 
Beladung

Fehlerhafte Beladungsmuster 
Beladungsmuster können die 
die Dampfdurchdringung 
behindern.

Überladung oder falsche 
Platzierung der Instrumente 
erschweren die Trocknung.

Gefahren durch fehlerhafte 
Beladungsmuster

Eine unzureichende Beladung 
Beladung gefährdet die 
Produktqualität.

Die Sicherheit der 
Endverbraucher wird ebenfalls 
beeinträchtigt.

Auswirkungen auf 
Produktqualität und Sicherheit
Sicherheit

Beladungsmuster müssen so 
gestaltet sein, dass der Dampf 
alle Oberflächen erreicht.

Kondensat muss ungehindert 
abfließen können.

Anforderungen an die 
Beladungsmuster

Die Einhaltung der 
Herstellerangaben ist 
unerlässlich.

Sie gewährleistet eine 
gleichmäßige und effektive 
Sterilisation.

Einhaltung der 
Herstellerangaben
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Beladungsmuster und ihre Wichtigkeit



Die korrekte Platzierung von Sterilisierverpackungen und unverpackten Instrumenten ist 
Instrumenten ist entscheidend für eine optimale Sterilisation.

Optimale Sterilisation durch korrekte Platzierung

Stapelungen sollten vermieden werden.

Verpackte Produkte bevorzugt in den oberen Körben platzieren.

Vermeidung von Stapelungen

Größere Instrumente oder solche mit Hohlräumen sind so zu positionieren, dass Kondensat 
Kondensat ungehindert abfließen kann.

Handhabung größerer Instrumente

Unverpackte Instrumente müssen locker und ohne Berührung auf den Tabletts liegen.

Dies gewährleistet eine vollständige Dampfumströmung.

Positionierung unverpackter Instrumente

Sterilisierverpackungen aus Folie und Papier sollten senkrecht in Halterungen stehen.

Papier an Papier und Folie an Folie.

Falls nicht möglich, flach mit der Papierseite nach unten und maximal ein Drittel überlappend 
auf das Tablett legen.

Platzierung von Sterilisierverpackungen1

2

3

4

5

Effiziente Sterilisation mit Autoklaven: Grundlagen und Praxis 7

Typische Beladungsmuster für Instrumente und Produkte
Produkte
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Praktische Hinweise für die Beladung am Beispiel Vacuklav

Stapelungen vermeiden, 
vermeiden, da sie die 

Trocknung und 
Sterilisation negativ 

beeinflussen.

Gemischte Säcke in 
Stangenkörbe legen, um 

um eine gleichmäßige 
gleichmäßige 

Sterilisation zu 
garantieren.

Messzylinder leicht 
schräg stellen, um 

Kondensatablauf zu 
fördern.

Offene Positionen 
sicherstellen, damit der 

Dampf alle Bereiche 
erreicht.

Gegenstände sollten 
getrennt liegen, um eine 

eine optimale 
Dampfdurchdringung zu 

g zu ermöglichen.

Schwere Gegenstände 
immer unten platzieren, 

um die Stabilität zu 
gewährleisten und die 
Dampfzirkulation nicht 

zu behindern.

Stapelungen vermeidenGemischte Säcke in 
Stangenkörbe

Messzylinder schräg 
stellen

Offene Positionen 
sicherstellen

Optimale 
Dampfdurchdringung
g

Schwere Gegenstände 
Gegenstände platzieren
platzieren



Überladung führt zu unzureichender 
Dampfzirkulation.

Unvollständige Sterilisation ist die 
Folge.

Überladung und 
Dampfzirkulation

Zu enger Abstand verhindert 
vollständige Dampfumströmung.

Dies beeinträchtigt die 
Sterilisationsqualität.

Abstand zwischen Instrumenten
Instrumenten

Falsche oder zu kleine Verpackungen 
Verpackungen können die Siegelnaht 
Siegelnaht öffnen.

Die Sterilität wird dadurch gefährdet.

Verpackungsfehler

Stapelungen erschweren die 
Trocknung.

Feuchtigkeitsrückstände erhöhen das 
Risiko von Kontaminationen.

Probleme durch Stapelungen
Stapelungen
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Fehler bei der Beladung und deren Folgen



Instrumente und Produkte müssen vor der Sterilisation 
Sterilisation gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um 
werden, um Rückstände zu entfernen.

Gründliche Reinigung und Desinfektion
Desinfektion

Der Transport der Materialien sollte mit Tabletts erfolgen, 
erfolgen, um direkten Kontakt mit den Händen zu 
vermeiden.

Transport mit Tabletts

Produkte dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden, 
werden, um Kontaminationen zu verhindern.

Vermeidung von Kontaminationen

Die Vorbereitung der Beladung muss unter hygienischen 
Bedingungen erfolgen, um die Effizienz des 
Sterilisationsprozesses sicherzustellen und die 
Produktsicherheit zu gewährleisten.

Hygienische Vorbereitung der Beladung
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Hygieneanforderungen bei der Sterilisation
Sterilisation



Beladungsgrenzen der 
jeweiligen 
Sterilisationsprogramme müssen 
müssen strikt eingehalten 
werden.

Einhalten der 
Beladungsgrenzen

Alle Mitarbeiter, die den 
Autoklav bedienen, sind 
umfassend zu schulen und mit 
mit den Beladungsvorgaben 
vertraut zu machen.

Schulung der Mitarbeiter
Mitarbeiter

Die Beladung und der 
Sterilisationsprozess sind 
detailliert zu protokollieren, um 
um eine lückenlose 
Rückverfolgbarkeit der 
Instrumente und Produkte zu 
zu gewährleisten.

Protokollierung des 
Sterilisationsprozesses

Die Bedienungsanleitungen der 
Hersteller sind verbindlich und 
müssen bei jedem 
Beladungsvorgang berücksichtigt 
werden.

Berücksichtigung der 
Herstelleranleitungen
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Standards und Dokumentation der Beladung



Nach der Verwendung die 
Instrumente mit Wasser abspülen, 
abspülen, um grobe 
Verschmutzungen zu entfernen.

Abspülen der Instrumente

Anschließend eine gründliche 
Reinigung mit geeigneten 
Reinigungsmitteln durchführen, um 
um alle Verunreinigungen zu 
beseitigen.

Gründliche Reinigung

Nach der Reinigung erneut spülen 
spülen und eine sorgfältige 
Inspektion vornehmen, um 
Rückstände auszuschließen.

Inspektion nach der Reinigung
Reinigung

Eine abschließende Spülung mit 
entmineralisiertem Wasser 
verhindert Kalkflecken und schützt 
die Instrumente.

Abschließende Spülung
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Reinigung der Instrumente vor der Sterilisation



Leistungsstarke Geräte mit einem ausgezeichneten 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Geeignet für größere Produktionsvolumen.

Beispiele: Vacuclave 118, Vacuclave 123.

Pro Line

Preis-Leistungs-Sieger.

Ideal für kleinere bis mittlere Praxen und 
Produktionsstätten.

Prime Line

Hochmoderne Autoklaven mit innovativen 
Technologien.

DRYtelligence für schnellere Zykluszeiten und 
intelligente Trocknung.

Evolution-Serie (Premium-Klasse)

Die Wahl der Produktlinie richtet sich nach Kapazität, 
Zyklusdauer und Effizienz.

Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse der 
Produktion.

Individuelle Anforderungen
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Übersicht zu Produktlinien von Autoklaven
Autoklaven



Schulung und Wartung 
sind ebenfalls wichtige 

Faktoren, um die 
langfristige Zuverlässigkeit 

Zuverlässigkeit des 
Autoklaven 

sicherzustellen.

Schulung und Wartung

Prüfen Sie die Einhaltung 
Einhaltung der 

Hygieneanforderungen 
und die Kompatibilität mit 

mit Ihren 
Beladungsmustern.

Hygieneanforderungen 
en und Beladungsmuster

Beladungsmuster
Achten Sie auf innovative 
innovative Technologien 

Technologien wie 
intelligente 

Trocknungssysteme, die 
die Ressourcen sparen und 
und die Prozesssicherheit 

Prozesssicherheit erhöhen.
erhöhen.

Innovative Technologien
Technologien

Wählen Sie Geräte mit 
passenden Zykluszeiten, 
um Produktionsabläufe 
optimal zu integrieren.

Optimale Zykluszeiten
Zykluszeiten

Berücksichtigen Sie die 
Größe Ihrer Produktion 

und das zu sterilisierende 
Volumen.

Größe und Volumen der 
Produktion
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Auswahl des passenden Autoklavs für Ihre Produktion
Produktion
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